
第 3スイッチヤード周辺空間線量率測定 

 
測定日時 2005年 9月 8日 11:30～12:00 
測定者：高橋(RC),大塚,飯島(TNS) 
測定器：NaIシンチレーション式サーベイメータ(TCS-161/56R1645）自然係数 0.07μSv/h 
   ：レムカウンタ(Fuji/R8M0031T) 自然係数 0.000μSv/h 
運転条件：25Hz,0.12nC 第 3SYPF-BTラインのビームシャッターを閉じて測定 
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第3スイッチヤード
西側地下実験室

搬入扉(コンクリート150cm)

N
寸法単位 mm

放射光リングイエローフェンス前 
ｎ：0.006μ Sv/h 
γ：0.20μ Sv/h 

周回道路上 
ｎ：0.002μ Sv/h 
γ：0.07μ Sv/h 

第 3SY非常脱出扉前 
ｎ：0.000μ Sv/h 
γ：0.07μ Sv/h 

西実験室 
ｎ：0.006μ Sv/h
γ：0.20μ Sv/h 

第 3SY搬入扉前 
ｎ：0.07μ Sv/h 
γ：0.12μ Sv/h 


