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BM_58_1電源の安定度改良

2006.01.20

報告者：紙谷 琢哉
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BM_58_1 オン直後の軌道変動

3mmぐらい変動する

電流値 0.15% 程度の
ずれに相当する。

2005.10.04 電源改造前
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BM_58_1電源改造後の安定性データ

10分間 10分間

DCCTで測定した電流値

時間

0.02%

2006.01.06 測定

電流値設定直後に
若干over-shootあり


